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XW Dikkat. Metre'yi kullanmaya ba lamadan önce okuyun: 

Olası bir elektrik oku veya yaralanmalardan kaçınmak için a a ıdaki prensiplere uyun:  
⇒ Metreyi yalnız bu kılavuzda tarif edildi i ekilde kullanın, aksi takdirde Metre tarafından sa lanan koruma etkisiz kalabilir. 
⇒ Metre veya test uçları hasarlı görünüyor veya Metre do ru ekilde çalı mıyorsa, Metre'yi ve test uçlarını kullanmayın. Bu 

konuda ku kunuz varsa Metre'nin servis bakımını yaptırın. 
⇒ Daima do ru terminali, anahtar pozisyonunu ve ölçme kademesini kullanın. 
⇒ Bilinen bir voltajı ölçerek Metre'nin do ru çalı ıp çalı madı ını kontrol edin.  
⇒ Terminallerin arasında veya terminalle topraklama arasında Metre'de belirtilen voltajdan fazlasını kullanmayın. 
⇒ 30 V ac rms, 42 V ac zirve veya 60 V dc üzerindeki voltajlarda dikkatli kullanın. Bu voltajlar elektrik çarpması tehlikesi ortaya 

çıkarabilir. 
⇒ Zayıf pil göstergesi (b) görünür görünmez pili de i tirin. 
⇒ Direnci, süreklili i, diyotları veya kapasitansı test etmeden önce devrenin elektrik ba lantısını kesin ve yüksek voltajlı tüm 

kondansatörleri de arj edin. 
⇒ Metreyi patlayıcı gaz veya buhar olan ortamlarda kullanmayın. 
⇒ Test uçlarını kullanırken parmaklarınızı parmak korumalıklarının arkasında tutun. 
⇒ Metre'nin kasasını veya pil kapa ını açmadan önce test uçlarını Metre'den çıkarın. 

Simgeler 

B AC (Alternatif Akım) I Sigorta 

F DC (Do ru Akım) P Avrupa Birli i direktiflerine uygundur 

F 
B DC/AC $ Kanada Standartları Birli i 

J Topraklama  T Çift kat izole edilmi  

W Önemli Bilgi; kılavuza bakın ! Underwriters Laboratories, Inc.  
Metre IEC 61010-1 ile uyumludur.  54CJ 

b Pil (Ekranda yandı ında pilin zayıflamı  
oldu unu gösterir.) ; lgili Avustralya standartlarına uygundur 

s 
TÜV (Technischer Überwachungs Verein) 
Ürün Hizmetleri tarafından incelenmi  ve 
lisans verilmi tir 

# 
VDE (Verband Deutscher Electroniker) 
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Models 175, 177 & 179 True 
RMS Multimeters

Fluke Model 175, Model 177, ve Model 179 pille çalışan, 6000-
sayım, 3 3/4-basamaklı ekran ve çubuk grafikli true-rms 
multimetrelerdir (bundan sonra “Metre” olarak anılacaktır). Bu 
kılavuz her üç model için de geçerlidir. Kullanılan şekillerde 
Model 179 gösterilmiştir. 
Bu metreler CAT III ve CAT IV IEC 61010 standartlarına 
uygundur. IEC 61010 emniyet standardı, geçici impulslardan 
gelecek tehlikenin büyüklüğüne bağlı olarak dört aşırı gerilim 
kategorisi (CAT I’den IV’e) tanımlar. CAT III metreler dağıtım 
düzeyinde sabit ekipman kurulumlarındaki geçici hallere karşı 
koruma sağlama amaçlı tasarlanmıştır; CAT IV metreler ise 
birincil kaynak düzeyindeki geçici hallere (havai veya yer altı 
hizmet) karşı koruma sağlama amaçlı tasarlanmıştır. 
Metre aşağıdaki değerleri ölçer veya test eder: 
♦ AC / DC voltaj ve akım ♦ Diyotlar 
♦ Direnç ♦ Devamlılık  
♦ Voltaj ve akım frekansı ♦ Kapasitans 
♦ Sıcaklık (yalnızca Model 179) 

Fluke ile irtibata geçme 
Fluke ile irtibata geçmek için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz: 

ABD: 1-888-993-5853 
Kanada: 1-800-363-5853 
Avrupa: +31-402-678-200 
Japonya:  +81-3-3434-0181  
Singapur:  +65-738-5655 
Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500 

Fluke web sitesini ziyaret edin: www.fluke.com. 
Metrenizi kaydedin: http://register.fluke.com 

"Dikkat" ve "Uyarı" İfadeleri 
"X W Dikkat" işareti, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek 
tehlikeli durumları ve eylemleri belirtir. 
"Uyarı" işareti ise, Metre'ye veya test edilen ekipmana zarar 
verebilecek veya kalıcı veri kaybına yol açabilecek koşulları ve 
eylemleri belirtir. 

Emniyetsiz Voltaj  
Metre 30 V veya üzerinde bir voltaj veya bir voltaj aşırı 
yüklenmesi (OL) tespit ettiğinde, olası tehlikeli voltaj varlığı 
konusunda uyarmak amacıyla Ysimgesi görüntülenir. 

Test Ucu Uyarısı 
Test uçlarının doğru terminallere bağlı olup olmadığını kontrol 
etmenizi hatırlatmak için döner anahtar LEAd  görüntülenir.to or 
from the mA or A position. 

XW Dikkat 
konumuna veya bmA veya A  bir konuma getirildiğinde 
kısa süreli e bağlanmış olan bir test ucuyla ölçüm 
yapılması sigortaların yanmasına, Metre'nin hasar 
görmesine ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
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Pil Tasarrufu ("Uyku Modu") 
20 dakika boyunca herhangi bir fonksiyon değişikliği olmaz veya 
herhangi bir düğmeye basılmazsa Metre "Uyku moduna" geçer 
ve ekran kararır. Uyku modunu devre dışı bırakmak için Metre'yi 
açarken SARI düğmeyi basılı tutun. MIN MAX AVG modlarıyla 
AutoHOLD modunda Uyku modu hiçbir zaman etkin değildir. 

Terminaller 
. 

FUSED

V

1

2

3

4

AIK01F.EPS 

Öğe Açıklama 
1 400 mA değerine kadar olan miliamper ve frekans 

ölçümleri için AC ve DC giriş terminali. 
2 10 A değerine kadar olan akım ve frekans ölçümleri için 

AC ve DC giriş terminali. 
3 Voltaj, süreklilik, direnç, diyot, kapasitans, frekans ve 

sıcaklık (yalnızca Model 179) ölçümleri için giriş 
terminali. 

4 Tüm ölçümler için genel (dönüş) terminali. 

Döner Anahtar Konumları 
Anahtar 
Konumu Ölçme Fonksiyonu 

K 
Hz 

AC voltaj 30.0 mV - 1000 V. 
Frekans 2 Hz - 99.99 kHz. 

L 
Hz 

DC voltaj 1 mV - 1000 V. 
Frekans 2 Hz - 99.99 kHz. 

mL 
T 

DC mV 0.1 mV - 600 mV. 
Sıcaklık  − 40 °C - + 400 °C 

−40 °F -+ 752 °F 

e 
E 

Ohm 0.1 Ω - 50 MΩ. 
Farad 1 nF - 9999 μF. 

R 
G 

Sesli ikaz < 25 Ω'te başlar ve >250 Ω'de susar.  
Diyot testi. 2.4 V’un üzerindeki OL'yi gösterir. 

FB 
mA 

AC mA 3.00 mA - 400 mA 
DC mA 0.01 mA - 400 mA  

Hz AC mA frekansı 2 Hz - 30 kHz. 

F AC A 0.300 A - 10 A.  
B A DC A 0.001 - 10 A.  

>10.00 ekran yanıp söner. 
>20 A, OL görüntülenir. 

Hz AC A frekansı 2 Hz - 30 kHz. 
Not: AC voltaj ve akım AC-akuple trueRMS, en fazla 1kHz. 
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Ekran 
. 
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3
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1
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12

10
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No. Simge Açıklama 
1 s Süreklilik testi. 
2 O Diyot testi. 
3 K Negatif değerler. 
4 Y Emniyetsiz voltaj. Voltaj ≥ 30 V veya voltaj 

fazla yükü (OL) 
5 h Display HOLD (Ekran DURDURMA) etkin. 

Mevcut okuma değerleri ekranda 
dondurulur. 
MIN MAX AVG  modunda MIN MAX AVG 
kaydı durdurulur. 

Ah AutoHOLD (Otomatik DURDURMA) etkin. 
Cihaz yeni bir stabil giriş tespit edene 
kadar geçerli değerleri gösterir. Ardından 
Metre sesli uyarı verir ve yeni okunan 
değerleri gösterir. 

6  MIN MAX AVG modu etkin. 
MAX, MIN, 
AVG 

Maksimum, minimum, ortalama veya 
mevcut değer. 

 

No. Simge Açıklama 
7 nμ F, °F, °C 

mVA, Mke, kHz 
Ölçü birimleri. 

8 DC, AC Doğru akım, alternatif akım. 
9 b Zayıf pil. Pili değiştirin. 

10 610000mV Kullanılabilen kademelerin tümü. 
11 Çubuk grafik Analog gösterge. 
12 Auto Range Metre en iyi çözünürlüğe sahip 

kademeyi seçer. 
Manual Range Kademeyi kullanıcı seçer. 

13 ± Çubuk grafik polaritesi. 
14 0L Giriş kademe dışında. 
15 LEAd WTest ucu ikazı. Döner anahtar 

konumuna veya bmA veya A  bir 
konuma getirildiğinde 
görüntülenir.mA or A position. 

 
Hata İletileri 

bAtt Pili derhal değiştirin. 

diSC Kapasitans fonksiyonunda, test edilen kapasitans 
üzerinde çok fazla şarj var. 

EEPr 
Err 

Geçersiz EEPROM datası. Cihazı servise 
gönderin. 

CAL 
Err 

Geçersiz kalibrasyon datası. Cihazı kalibre edin. 

OPEn Açık termokuple tespit edildi. 
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MIN MAX AVG Kayıt Modu 
MIN MAX AVG kayıt modu, minimum ve maksimum giriş 
değerlerini yakalar ve bütün okumaların ortalamasını bulur. Yeni 
bir yüksek veya düşük değer tespit edildiğinde, Metre sesli bir 
ikaz verir.  

Not 
DC fonksiyonları için, 350 ms'den daha uzun süren 
değişikliklerde doğruluk, ölçüm fonksiyonunun belirtilen 
doğruluğu ± 12 sayıdır. 
AC fonksiyonları için, 900 ms'den daha uzun süren 
değişikliklerde doğruluk, ölçüm fonksiyonunun belirtilen 
doğruluğu ± 40 sayıdır. 

MIN MAX AVG kayıt modunu kullanmak için: 
⇒ Metre'nin istenen ölçüm fonksiyonuna ve kademeye 

ayarlanmış olduğundan emin olun. (MIN MAX AVG 
modunda otomatik kademe belirleme devre dışıdır.) 

⇒ MIN MAX AVG modunu etkinleştirmek için MIN MAX 
düğmesine basın. 
 , MAX ışığı ve MIN MAX AVG moduna 
girildiğinden beri okunan en yüksek değerler görüntülenir. 

⇒ MIN MAX düğmesine basarak düşük (MIN), ortalama (AVG) 
ve geçerli değerler arasında geçiş yapabilirsiniz. 

⇒ Kayıt edilen bilgileri silmeden MIN MAX AVG kaydını 
durdurmak için HOLD düğmesine basın. h 
görüntülenir. 
MIN MAX AVG kaydına devam etmek için tekrar HOLD 
düğmesine basın. h söner. 

⇒ Saklanan değerleri silerek çıkmak için 1 saniye boyunca 
MIN MAX düğmesini basılı tutun veya döner anahtarı 
çevirin.  

Display HOLD ve AutoHOLD Modları 
XW Dikkat 

Elektrik şokundan korunmak için, DisplayHOLD veya 
AutoHOLD modlarını bir devrede akım olup olmadığını 
belirlemek amacıyla kullanmayın. Stabil olmayan ve 
parazitli değerler yakalanmaz. 

Display HOLD modunda Metre ekranda görüntülenen değerleri 
dondurur. 
AutoHOLD modunda Metre yeni bir stabil değer tespit edene 
kadar ekrandaki değerleri dondurur. Ardından Metre sesli uyarı 
verir ve yeni okunan değerleri gösterir. 
⇒ Display HOLD modunu etkinleştirmek için HOLD düğmesine 

basın. h yanar. 
⇒ AutoHOLD modunu etkinleştirmek için HOLD düğmesine 

tekrar basın. Ah yanar. 
⇒ Normal çalışmaya dönmek için HOLD düğmesine tekrar 

basın.  
HOLD düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutarak veya döner 
anahtarı çevirerek normal çalışmaya istediğiniz zaman devam 
edebilirsiniz. 

SARI Düğme 
Bir döner anahtar ayarı için alternatif ölçüm fonksiyonlarını 
seçmek için SARI düğmeye basın; ör: DC, mA, DC A, Hz, 
sıcaklık (yalnızca model 179), kapasitans, diyot testi seçimlerini 
yapmak için. 

Ekran Arka Işığı (Yalnızca Model 177 ve 179) 
Arka ışığı açmak ve kapatmak için S tuşuna basın. Arka ışık 2 
dakika sonra otomatik olarak kapanır. 



 True RMS Multimeters 
 Manuel ve Otomatik Kademe Belirleme  

  5 

Manuel ve Otomatik Kademe Belirleme 
Metre hem Manuel hem de Otomatik kademe moduna sahiptir. 
⇒ Otomatik kademe modunda, Metre en iyi çözünürlüğe sahip 

kademeyi seçer. 
⇒ Manuel Kademe modunda, Otomatik kademe kapatılır ve 

kademe kullanıcı tarafından seçilir. 
Metre'yi açtığınızda Otomatik kademe varsayılan olarak seçilir ve 
Auto Range görüntülenir. 
1. Manuel Kademe moduna geçmek için RANGE düğmesine 

basın. 
Ekranda Manual Range  yanar. 

2. Manuel Kademe modunda, kademeyi arttırmak için RANGE 
düğmesine basın. En yüksek kademeden sonra, Metre en 
düşük kademeye döner. 

Not 
MIN MAX AVG veya Display HOLD modlarında kademeyi 
manuel olarak değiştiremezsiniz. 
RANGE düğmesineMIN MAX AVG veya Display HOLD 
modlarında lay HOLD, the Meter beeps twice, indicating 
an invalid operation, and the range does not change. 

3. Manuel Kademe modundan çıkmak için, RANGE düğmesini 
1 saniye boyunca basılı tutun veya döner anahtarı çevirin. 
Metre Otomatik Kademe moduna döner ve Auto  yanar. 

Güç Yükseltme Seçenekleri 
Bir Güç Yükseltme seçeneği belirlemek için Metre'yi döner 
anahtarı OFF konumundan farklı bir konuma getirerek açarken 
belirtilen düğmelerden birini basılı tutun. 
Metre kapatıldığında Güç Yükseltme Seçenekleri sıfırlanır. 
 

Düğme Güç Yükseltme Seçenekleri 

AutoHOLD

H 

K anahtar konumu LCD bölümlerinin tümünü açar. 
L anahtar konumu yazılım sürümü numarasını 
görüntüler.  
mL anahtar konumu model numarasını görüntüler.  

M Sesli uyarıyı devre dışı bırakır. (bEEP) 

R "Yumuşatma" modunu etkinleştirir. (S---) 
Dijital filtreleme ile hızlı değişen giriş değerlerinden 
kaynaklanan ekran değişimlerini azaltır. 

B 
(SARI) 

Otomatik kapanma modunu iptal eder ("Uyku 
modu"). (PoFF) 
Uyku modu, MIN MAX AVG Kayıt modunda veya 
AutoHOLD modunda da devre dışıdır. 

S 2 dakikalık arka ışık zaman aşımını devre dışı 
bırakır.  (LoFF) (Yalnızca Model 177 ve 179) 
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Temel Ölçümlerin Yapılması 
Müteakip sayfalarda yer alan Şekiller, temel ölçümlerin nasıl 
yapıldığını göstermektedir. 
Test uçlarını devre veya Metreye bağlarken, nötr (COM) test 
ucunu canlı uçtan önce bağlayın, test uçlarını çıkarırken nötr test 
ucunu çıkarmadan önce akım ucunu çıkarın. 

XW Dikkat 
Elektrik şokundan kaçınmak veya Metrenin hasar 
görmesini önlemek için, direnç, devamlılık, diyot veya 
kapasitans testi yapmadan önce, enerjiyi kesin ve tüm 
yüksek voltaj kapasitörlerini deşarj edin. 

AC ve DC Voltaj Ölçümü 

_+ _+

Volts AC Volts DC Millivolts DC

V
V mV

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX
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Direnç Ölçümü 

RANGEHOLD MIN MAX
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Kapasitans Ölçümü 

+ _

+

RANGEHOLD MIN MAX
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Süreklilik Testi 

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX
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Sıcaklık Ölçümü (Yalnızca Model 179) 

RANGEHOLD MIN MAX

80BK-A Integrated
Type K DMM

Temperature Probe

Delik 
veya 
Boru

RANGE
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XW Dikkat: Akımlı devrelere 80BK-A bağlamayın. 

Diyot Testi 

+ _ _

Forward Bias

Single Beep
+

Reverse Bias

Good Diode Good Diode

_+

Shorted

and

Bad Diode

Open

_

CAT  

+

Bad Diode

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX

 
fjm07F.EPS 
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AC ve DC Voltaj Ölçümü 
XW Dikkat 

Yaralanmaları ve Metre'nin hasar görmesini önlemek 
için: 
• Topraklama için açık devre potansiyeli >1000 V iken 

devre içi akım ölçümü yapmaya çalışmayın. 
• Teste başlamadan önce Metre'nin sigortalarını 

kontrol edin. (Bkz. “Sigortaları Test Etme”.) 
• Ölçümünüze uygun terminalleri, anahtar konumunu 

ve kademeyi kullanın. 
• Test uçları akım terminallerine bağlı iken, probları bir 

devre veya komponente paralel olarak 
yerleştirmeyin. 

Gücü kesin, devre bağlantılarını sökün, Metre'yi seri bağlayın ve 
açın. 

CAT  
CAT  

+

+

RANGEHOLD MIN MAX

mA

A

DC
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True RMS Metrelerinin AC Girdisi Olmadığı Durumlardaki 
Davranışlarını Kavrama 
Sadece saf sinüs dalgalarını tam olarak ölçebilen ortalama 
metrelerden farklı olarak True RMS metreler deformasyona 
uğramış dalga biçimlerini doğru olarak ölçebilir. True RMS 
dönüştürücülerini hesaplamak, bir ölçüm yapmak için belirli bir 
düzeyde giriş voltajı gerektirir. Bu nedenle AC voltaj ve akım 
kademeleri %5 ile %100 arasında belirtilir. Test uçları açık veya 
kısa devre yaptığında True RMS metrenin ekranında sıfır 
olmayan basamaklar görüntülenmesi normal bir durumdur. %5 
kademe üzerinde belirtilen AC doğruluğunu etkilemez. 
En düşük kademelerdeki belirtilmeyen giriş düzeyleri şunlardır: 
• AC voltaj: 600 mV AC veya 30 mV AC'nin %5'inin altında 
• AC akım: 60 mA AC veya 3 mA AC'nin %5'inin altında 
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Frekans Ölçümü 
XW Dikkat 

Elektrik şokundan kaçınmak için, >1 kHz frekanslarda 
çubuk grafiği dikkate almayın. Ölçülen sinyalin 
frekansı > 1 kHz ise, çubuk grafik belirtilmez. 

Metre bir sinyalin frekansını ölçer. Tetikleme seviyesi tüm 
kademeler için 0 V, 0 A AC’dir. 

+

RANGEHOLD MIN MAX Hz RANGEHOLD MIN MAX

V

V

AC/DC Voltage Frequency AC Current Frequency

Hzx 2

+

mA

A
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⇒ Frekans ölçüm modundan çıkmak için SARI düğmeye basın 
veya döner anahtarı çevirin. 

⇒ Frekans ölçüm modunda, çubuk grafik 1 kHz'e kadar 
AC/DC voltajı veya AC akımı gösterir. 

⇒ Stabil bir okuma için manuel kademe ile dereceli olarak 
azalan kademeler seçin. 

Çubuk Grafiği Kullanma 
Çubuk grafik analog bir metrenin ibresi gibidir. Sağında bir aşırı 
yük göstergesi (>) ve solunda bir kutup göstergesi (±) vardır. 
Çubuk grafik dijital ekrandan 10 kat hızlı olarak, saniyede 
yaklaşık 40 kez güncellendiği için, hızlı değişen girdileri 
gözlemlemek, zirve ve sıfır ayarlamaları yapmak için faydalıdır. 
Çubuk grafik kapasitans veya sıcaklık ölçülürken devre dışıdır. 
Frekans ölçüm modunda çubuk grafik 1 kHz’e kadar olan voltajı 
veya akımı gösterir. 
Yanan bölümlerin sayısı ölçülen değeri gösterir ve seçilen 
kademenin tam ölçekli değerine göre değişir. 
Örneğin 60 V kademesinde ölçekteki temel bölümler 0, 15, 30, 
45 ve 60 V olur (aşağıya bakınız). −30 V girdisi eksi işaretini ve 
ölçeğin ortasına kadar olan bölümleri yakar. 
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Temizleme  
Cihazın kasasını nemli bir bez kullanarak yumuşak bir deterjanla 
silin. Aşındırıcı malzeme veya solvent kullanmayın. 
Terminallerdeki kir veya nem okunan değerleri etkileyebilir. 

Sigortaları Test Etme 
XW Dikkat 

Elektrik çarpmasını veya yaralanmaları önlemek için, 
sigortaları değiştirmeden önce test uçlarını ve diğer 
giriş sinyallerini çıkartın. 

Sigortaları aşağıda gösterildiği şekilde test edin. 

11 A 440 mA 

Ω <.5Ω<12 OKOK

OKOK
RANGEHOLD MIN MAX

V
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Pili ve Sigortaları Değiştirme 
XW Dikkat 

Şok, yaralanma, veya Metre'nin zarar görmesini 
önlemek için: 

• YALNIZ amperajı, kesmesi, voltajı ve hız değerleri 
belirtilmiş bir sigortayı kullanın. 

• Zayıf pil göstergesi (b) yanar yanmaz pili değiştirin. 
 

I b

F2

F1

B1
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F1 Sigorta, 440 mA, 1000 V, FAST Fluke PN 943121 
F2 Sigorta, 11 A, 1000 V, FAST Fluke PN 803293 
B1 Pil, 9 V Alkalin 
NEDA 1604 / 1604A 

Fluke PN 614487 

Spesifikasyonlar 
Özelliklerin tamamını İngilizce kullanım kılavuzunun son 
kısmında bulabilirsiniz. 
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